
AQTJA E o AQUASEcro s.ľ.o.' Beľnolákovska l8/A' 900 28lvanka pľi Dunaji
tel.0214569 147'7 lČĺl: l7335Ż64 DIČ: 2020850062

Pľotokol o skriške vzĺlľky č.: 2305 05ót
gsNAs

Req No 2ô9/s.226

Názov a adľesa zÁkazslíka'. PAVos Vodáľenská spoločnost'' s.r'.o.
Vel'komoravská 24 l 6/l 6
90I 01 Malacky

stľana č.: l/l
Miesto výkonu laboľatónle.ičinnosti: AQUAsECo, Beľnolákovská lĺl/A, lvanka pľi Dunaji
Miesto odbęľu: ČistialęIi odpaĺlových vôd - Lozĺlrno _ pritok
Názov vzorky: voda Pľednret skúšky: odpadová voda
1yp tzoľlĺy: bodová Dáttrľn pľijatia vzoľky: Ż6.05.2023
Dátum oclbeľu; 2.6,05.2023 Dátum začatia skúšky: 26.05.2023
Typ odbeľu: lleakľeĺlitovaný Dátunl ukončenia skúšky: 3l.05.2023
odbeľ vz.orky vykonal: AQUASEco s.ľ.o. podl'a plálltl odbelov na rok 2023

Ĺ]HEMICKÝ RoZBoR oDP^DoVEj VoDY

Upozoľllenie:
Laboľatóľiurn nezodpovedá za infoľmácie dodallé zźtkazníkom, ktoré môŽu mat' vplyv lla platnost'
výsledkov.
V prípade dodania vzoľky zákazníkom, laboľatóriunr nie je zodpor'edné za odbeľ a stav dodanej vzoľky
a výsledky analýz sa vzt'ahrrjú iba na dodanú vzorlĺu, ako bola prijatá. Meradlá a nleľacie zaľiadenia pouŽité
na výkon analýz boli kalibľované alebo oveľené v zmysle platných metrologických predpisov.
Protokol môŽe byt' ľeprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súhlasorn skĺršobného
laboľatóľia.
Výsledky skúšok.je nloälé reklamovat'do l4 dní odo dňa prevzatia pľotokolu' Výsledky sa vzt'ahujú k
pľeclmetu skÚšky.
Vysvetlivky:
') Pľi stanovení nerozpustených látok bol pouŽitý membránový filter od výrobcu Melnbrane Solutions

s pórovitost'otl l,00 pm

Dáttlnr vyhoĺovenia protokolu: 3l .05 '2023
Skontroloval: Ing. Jaľoslav Galba PhD', vedúci laboľatória
Schválil: Ing. Kataľína Saif Chupíková, nranaŽér kvality
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